Prifbericht

Karlsruhe

DVGW-Technologiezentrum Wasser; Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

Technologiezentrum Wasser (TZW)

.

DVGW

Auftraggeber Stadtwerke Baden-Baden

Postfach 1461
76494 Baden-Baden

Probennahmestelle
Trinkwasser Iffezheim, Bauhof

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
11.10.2021 11.10.2021 Sauter, Manuel * 2021017886
Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GwW Verfahren

Parameter der Gruppe B nach TrinkwV, Fassung 2018

Phys.-chem. Untersuchungen nach Anlage 2, Teil |

Benzol <BG pg/L 0,10 1,0 DIN 38407-43:2014-10

Bor 0,04 mg/L 0,02 1,00 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Bromat <BG ug/L 1,0 10 DIN EN ISO 15061:2001-12
Chrom <BG mg/L 0,0005 0,050  DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cyanid, gesamt <BG mg/L 0,01 0,05  DINEN ISO 14403-2:2012-10
Fluorid 0,07 mg/L 0,05 1,5 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat 10,1 mg/L 0,5 50,0 DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Quecksilber <BG mg/L 0,00005 0,00100 DIN EN 13506:2002-04
Selen <BG mg/L 0,001 0,010  DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Uran 0,0004 mg/L 0,0001 0,0100 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Leichtfl. Halogenkohlenwasserstoffe

1,2-Dichlorethan <BG ug/L 0,10 3,0 DIN 38407-43:2014-10
Tetrachlorethen <BG Mg/l 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Trichlorethen <BG ug/L 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Summe Tri- und Tetrachlorethen 0,000 uglL 10 DIN 38407-43:2014-10
Dichlormethan <BG ug/L 0,10 DIN 38407-43:2014-10
Tetrachlormethan <BG Mg/l 0,10 DIN 38407-43:2014-10
1,1,1-Trichlorethan <BG ug/L 0,10 DIN 38407-43:2014-10
cis-1,2-Dichlorethen <BG Mg/l 0,10 DIN 38407-43:2014-10
trans-1,2-Dichlorethen <BG Hg/lL 0,10 DIN 38407-43:2014-10
1,1-Dichlorethan <BG Mg/l 0,10 DIN 38407-43:2014-10
1,1-Dichlorethen <BG ug/L 0,10 DIN 38407-43:2014-10
1,1,2-Trichlortrifluorethan <BG Mg/l 0,10 DIN 38407-43:2014-10
PSM-Wirkstoffe und Metabolite

2,6-Dichlorbenzamid <BG pg/L 0,010 DIN 38407-36:2014-09
Alachlor <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Ametryn <BG pg/L 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Atrazin <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin <BG pg/L 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Bromacil <BG ugiL 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
Carbetamid <BG pg/L 0,010 0,10 DIN 38407-36:2014-09
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Karlsruhe DVGW

DVGW-Technologiezentrum Wasser; Karlsruher Str. 84, 76139 Karlsruhe

Auftraggeber Stadtwerke Baden-Baden

Postfach 1461
76494 Baden-Baden

Probennahmestelle
Tiefbrunnen 2, Iffezheim

Probenahme Probeneingang, Untersuchungsbeginn Probenehmer Probe-Nr.
11.10.2021 11.10.2021 Sauter, Manuel * 2021017887

Parameter bei °C Ergebnis Einheit BG GwW Verfahren
Farbung, qualitativ (Labor) ohne - DIN EN ISO 7887:2014-04
Tribung, qualitativ (Labor) ohne - DIN EN ISO 7072:2016-11
Geruch, qualitativ (Labor) ohne - DIN EN 1622:2006-10
Farbung, SAK bei 436 nm 0,1 1/m 0,1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Tribung, quantitativ 0,10 FNU 0,08 DIN EN ISO 7027:2016-11
Tribung, quantitativ (anges.) - FNU 0,08 DIN EN ISO 7072:2016-11
Geruchsschwellenwert 23,0 <BG - 1 DIN EN 1622:2006-10
Fassungstemperatur (T-Fass.) 12,1 °C DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) 25,0 541 pSicm DIN EN 27888:1993-09
Sauerstoff 0,8 mg/L 0,5 DIN EN 25813:1993-01
pH-Wert (Labor) 19,3 7,51 - DIN EN ISO 10523:2012-04
pH-Wert bei T-Fass. 12,1 7,60 - DIN 38404-10-R3:2012-12
pH-Wert n. Calcitsattig. b. T-Fass. 7,52 - DIN 38404-10-R3:2012-12
pH-Wertabw. vom Gleichgewicht 0,08 - DIN 38404-10-R3:2012-12
Saurekapazitat bis pH = 4,3 20,7 3,43 mmol/L 0,010 DIN 38409-7:2005-12
Saurekapazitat bis pH = 8,2 - mmol/L 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Basekapazitat bis pH = 4,3 - mmol/L 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Basekapazitat bis pH = 8,2 19,6 0,22 mmol/L 0,005 DIN 38409-7:2005-12
Harte (Summe Ca- u. Mg-lonen) 1,97 mmol/L Berechnung
Harte 11,0 °dH Berechnung
Sattigungsindex 0,09 - DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcitlésekapazitat <BG mg/L 1 DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcitabscheidekapazitat 4 mg/L 1 DIN 38404-10-R3:2012-12
Calcium 70,0 mg/L 0,5 DIN EN I1SO 11885:2009-09
Magnesium 54 mg/L 0,5 DIN EN ISO 11885:2009-09
Natrium 30,2 mg/L 0,3 DIN EN ISO 11885:2009-09
Kalium 4,2 mg/L 0,3 DIN EN ISO 11885:2009-09
Ammonium <BG mg/L 0,01 DIN EN ISO 11732:2005-05
Eisen <BG mg/L 0,01 DIN EN ISO 11885:2009-09
Mangan 0,040 mg/L 0,005 DIN EN ISO 11885:2009-09
Aluminium, gesamt <BG mg/L 0,02 DIN EN ISO 11885:2009-09
Aluminium, gelost - mg/L 0,02 DIN EN ISO 11885:2009-09
Arsen <BG mg/L 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei <BG mg/L 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
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